
 

 

EU Prohlášení o shodě 
 
Podle zákona č.90/2016 Sb. v platném znění 

Výrobce 
 název: Solight Holding, s.r.o. 
 adresa: Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06 
 IČO: 28320573 

      

Prohlašuji na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedené zařízení: 
Elektrické zařízení 

- název: Lékařský teploměr 
- typ: TE50 (SCL-6017) 

Popis a určení elektrického zařízení 
Lékařský infračervený bezkontaktní teploměr 
 
Je ve shodě s následující normami: 

České normy Evropské normy 
ČSN EN 60601-1-2:2015 vč. změn 
ČSN IEC 61000-4-2:2008 vč. změn 
ČSN IEC 61000-4-3:2010 vč. změn 
ČSN IEC 61000-4-4:2012 vč. změn 
ČSN IEC 61000-4-5:2017 vč. změn 
ČSN IEC 61000-4-6:2013 vč. změn 
ČSN IEC 61000-4-8:2009 vč. změn 
ČSN IEC 61000-4-11:2017 vč. změn 
ČSN IEC 61000-3-2:2018 vč. změn 
ČSN IEC 61000-3-3:2017 vč. změn 

EN 60601-1-2:2015 incl. amendments 
IEC 61000-4-2:2008 incl. amendments 
IEC 61000-4-3:2010 incl. amendments 
IEC 61000-4-4:2012 incl. amendments 
IEC 61000-4-5:2017 incl. amendments 
IEC 61000-4-6:2013 incl. amendments 
IEC 61000-4-8:2009 incl. amendments 
IEC 61000-4-11:2017 incl. amendments 
IEC 61000-3-2:2018 incl. amendments 
IEC 61000-3-3:2017 incl. amendments 

 
a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a číslo EU směrnice: 

NV 54/2015 Sb. v platném znění 
NV 101/2018 Sb. v platném znění 

93/42/EEC 
2011/65/EU Annex II 2015/863/EU (RoHS) 

Číslo testreportu  
BSTXD200313982701ER, BSTSH 190511673001CR 

Zvolený postup posuzování shody 
Posouzení shody za stanovených podmínek dovozcem: § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb. 

 
Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 20 

 v Hradci Králové  
24.03.2020 

Jméno:  
Marek Lempochner 

Funkce:  
jednatel 
 
 
 
 
 

Podpis:  
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